
lnstitut für Hydroanalytik Linz

Wieningerstraße 8, 4020 Linz

Leitung: Dr. Bernd Reichl

Gemeinde Kirchham

Kirchham 32

4656 Kirchham

AGE,S

Datum:
Kontakt:

Tel.:
Fax:

E-Mail:
Dok. Nr.:

08.10.2025

Dl Mag. Elisabeth Hofmeister
+43(0)5 0555 41620
+43(0)50555 41605
elisabeth.hofmeister@ages.at
D-20855242

PRUFBERICHT

Dieser Prüfbericht einschließlich der enthaltenen Prüfergebnisse gilt ausschließlich für den/die vorliegenden Prüfgegenstand/-gegenstände und den
Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Übergabe an die AGES hatte die Prüfstelle keinen

Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berücksichtigt, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Dieser Prüfbericht

darf grundsätzlich nur im Gesamten vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts
hinzugefügt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 251 1 6360
Kundennummer:

Externe Kennung:

Datum des Auftrages:
Rech nungsempfänger:

Prüfbericht ergeht an:

Probenummer: 251 1 6360-001

6202941
T25-00671

03.09.2025

Gemeinde Kirchham, Kirchham 32,4656 Kirchham
Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft / Datei
über Schnittstelle
Gemeinde Kirchham,

T25-0067'1.8

03.09.2025

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
nicht desinfiziertes Trinkwasser

laut Parameterliste

Wasserversorgung der Gemeinde Kirchham
071 02000

Auslauf ZIB Hagenmühle, Hagenmühle 7, barrierefreies WC, Waschbecken
02

Externe Probenkennung:

Probe eingelangt am:

Probenart:

Untersuchu ngsgegenstand:

Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:

Untersuchungsauftrag:

Untersuchu ngsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-ld:

Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum: 03.09.2025
Probenahme durch: AGES

im Auftrag des lnstituts: Ja

Probenehmer: Wolfgang Pammer

österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Spargelfeldstraße 191 | A-1220 Wien
www.ages.at I Registergericht: Handelsgericht Wien I Firmenbuch:FN 2230552
BAWAG P.S.K. I IBAN: AT85 6000 0000 9505 1513 | BICISWIFT: BAWAATWW I UID:ATU 54088505
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lnstitut für Hydroanalytik Linz

Wieningerstraße 8, 4020 Linz

Leitung: Dr. Bernd Reichl

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

Parameter

Untersuchu sumfa

Herku nft des Trin kwasser

Rückschluss auf Beschaffenheit beim
Verbraucher

Rückschluss auf
Gru ndwasserbeschaffenheit

AGE,S

03.09.2025 - 08.10.2025

Ergebnis

R- Kontrolle

Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser

Diese Untersuchung lässt einen Rückschluss auf die Beschaffenheit

beim Verbraucher zu.

Diese Untersuchung lässt keinen Rückschluss auf die

Grundwasserbeschaffenheit zu.

IPW PW Einheit

K

Angewendete
Wasserauf bereitu

keine Wasseraufbereitu ng

Prüfergebnisse:

Parameter Ergebnis

Messu vor Oft
Wassertem

H Wert

Leitfähi rO 546

(vor farbl klar

Geruch (vor O ohne Besonderheiten

Bodensatz Ort) kein Bodensatz

ische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22" C

Bebrütun em

koloniebildende Einheiten bei 37'C
Bebrütun em

Escherichia coli

Coliforme Bakterien

I ntestinale Enterokokken

Allfu llig verwe n d ete Abkü rzu ngen :

IPW ......... lndikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar
PW ......... Parameterwert ("Grenzwert")
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze= [Wert])

K

7 C 2

3

4

7 6,50 - 9,s0

max.2500

max. 100 KBE/ml 6

max.20 KBE/ml

max.0 KBE/'I00ml

max.0 KBE/100m1

max.0 KBE/100m1 8

N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

x -.. Verfahren nicht akkreditiert
K ..- Kommentar

5

5

5

5

0

0

0

6

7

7

0

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH I Spargelfeldstraße 191 | A-1220 Wien
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lnstitut für Hydroanalytik Linz

Wieningerstraße 8, 4020 Linz

Leitung: Dr. Bernd Reichl

Probenummer: 251 1 6360-002

Externe Probenkennung:

Probe eingelangt am:

Probenart:

U ntersuchu ngsgegenstand:

Kategorie / Matrix:

Auftragsgrund:
U ntersuchungsauftrag:

U ntersuchu ngsu mfang:

Probenahmestelle

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-ld:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr-:

Probenahmedatum:

Probenahme durch:
im Auftrag des lnstituts:
Probenehmer:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

Parameter

Untersuchu

Herkunft des Trinkwasser

Rückschluss auf Beschaffenheit beim
Verbraucher

Rückschluss auf
Gru ndwasserbeschaffenheit

AGE,S

T25-00671.9

03.09.2025

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Volluntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser

nicht desinfiziertes Trin kwasser

laut Parameterliste

Wasserversorgung der Gemeinde Kirchham
071 02000

Volksschule Kirchham 34, EG, Garderobe Herren, Duschen. Waschbecken
links
04

03.09.2025

AGES

)a

Wolfgang Pammer

03.09.2025 - 08.10.2025

Ergebnis

V - Volluntersuchun

Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser

Diese Untersuchung lässt einen Rückschluss auf die Beschaffenheit
beim Verbraucher zu.

Diese Untersuchung lässt keinen Rückschluss auf die
G rundwasserbeschaffen heit zu.

Einheit

rdC

m-1

K

Angewendete
keine Wasseraufbereitu ng

Wasseraufbereitu sverfahren

Prüfergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW

Messu vor Ort
Wassertem 16,4

Weft (vor Ort) 7,24 6,50 - 9,50

Leitfähi (vor Ort) 545 max.2500

Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten

Parameter
Spektraler Absorptionskoeffizient bei
436 nm

< 0,1 00 max. 0,500

Trübu 10 max. 1 0

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH I Spargelfeldstraße 1 9 1 | A-1 220 Wien
www.ages.at I Registergericht: Handelsgericht Wien I Firmenbuch:FN 2230562
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lnstitut für Hydroanalytik Linz

Wieningerstraße 8, 4020 Linz

Leitung: Dr. Bernd Reichl

Parameter

Gelöste Gase

nid

Bromat

Chemische Parameter

Gesamthärte

Gesamthärte

Carbonathärte

Säu bis H 4,3

rbonat

Calcium (Ca)

esium

NPOC (nicht ausblasbarer organischer
Ko

Nitrat

Nitrit

Ammonium

Chlorid (Cl-)

Sulfat

Eisen (Fe)

an (Mn)

Aluminium (Al)

Natrium (Na)

Kalium (K)

ische bestandteile
Fluorid

Elemente und
Arsen

Antimon

Blei

Bor

Cadmium

Chrom

Ku

Nickel

Quecksilber

Selen

Uran

Restmonomere

AGE,S

7

1

1

Ergebnis

<0,010

<2,5

3 8

100

17,4

<0,30

100

050

2

6

IPW

max.

max. 200

max. 250

max. 200

max.

max.

PW Einheit

max. 50

max. 10

K

11

12

mmol/l 13

"dH 13

"dH 14

mmol/l 14

14

13

13

mg/l 15

16

17

18

16

16

13

13

13

13

13

19

22

22

23

26

020

9

max. 50

max.0,10

max. 1

max. 1 0

max.

max. 1 0

max. 1

max. 5,00

max. 50,0

max.2,000 m

max. 20,0

max. 1,00

max. 20,0

max. 15,0

max.0,10

max.0,10

max.0,50

max. 1,0

max.3,0

1

300

30

max. 0

< 2,00

<2,00

<2,00

<0,050

< 1,00

< 5,00

0,008

< 5,00

<0,200

<2,00

< 1,00

<0,01

<0,03

<0,15

20

20

20

20

20

20

20

20

n

21

20

20

24

2520

lorid

Aromatische Lösemittel
Benzol <0,30

Leichtflü enierte ali Kohlenwasserstoffe
-Dichlorethan

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH I Spargelfeldstraße 191 | A-1220 Wien
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lnstitut für Hydroanalytik Linz

Wieningerstraße 8, 4020 Linz

Leitung: Dr. Bernd Reichl

Parameter

Summe Tetrachlorethen und

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Trichlorethen

Summe Trihalomethane

Chloroform

Bromdichlormethan

Dibromchlormethan

Bromoform

AGE,S

Ergebnis

<0,30

<0,30

<0,30

IPW PW Einheit

max. 10 lrq/l

max.30

max. 10

max.0,100

max.0.10

max.0,10

max.0,030

max.0,'10

max.0,10

max.0,10

max.0,10

max. 10

max. 10

max. 10

max. 10

max. 10

max. 10

max. 10

max. 030

max. 10

max.0,10

max.0,10

max.0,10

max.0,10

max.0,030

max. 0,030

max.0,10

max.0,10

max.0,10

max.0,10

max.0,'10

max.0,10

max.0,10

max.0,10

K

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

aromatische Kohlenwasserstoffe

oranthen

oranthen

en

3-cd)

Summe PAK em. TWV

Pestizide

2,4-D

Alachlor

Aldrin

Atrazin

Bentazon

Bromacil

Chloridazon

d

Clothianidin

Dichlo ro

Dimethachlor

Dimethenamid-P

Dicamba

Dieldrin

Diuron

Ethofumesat

Flufenacet

Glufosinat

G

H

H

chlor

chlo d

Hexazinon

lmida d

lodsulfuron-m

ron

MCPA

MCPB

Me ro

Mesosulfu

26

26

26

26

26

27

28

29

28

28

27

28

28

27

28

27

28

28

27

29

28

28

26

03

03

03

03

03

03

03

03

03

<0,

<0,

28

30

30

29

29

28

28

28

28

27

27

27

28

c

< 0,005

< 0,005

<0,005

< 0,005

<0,005

<0,03

<0,03

<0,009

<0,03

< 0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,009

<0,009

< 0,03

< 0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

< 0,03

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH I Spargelfeldstraße 191 | A-1 220 Wien
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lnstitut für Hydroanalytik Linz

Wieningerstraße 8, 4020 Linz

Leitung: Dr. Bernd Reichl

Parameter

Metamitron

Metazachlor

Metolachlor

Metribuzin

Metsu

Nicosulfuron

Pethoxamid

AGE,S

P

P

n

K

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

27

28

28

27

27

28

28

28

28

28

27

27

27

03

03

03

03

03

Tri

27

27

27

28

30

27

27

27

27

28

27

iconazol

Simazin

Terb

Thiacl

Thiamethoxam

Thifensu

uanid

Triclo

Triflusulfuron-met

Tritosulfuron

Nicht relevante Metaboliten
Alachlor-t-Säure

Alachlor-t-Sulfonsäure

Atrazin-2-H

bin-O-Dem

Chlorid

Ergebnis IPW

<0,03

<0,03

03

03

03

03

03

<0,03

< 0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

03

03

04

21

< 0,03

< 0,03

PW Einheit

max.0,10

max.0,10

max.0,10

max.0,10

max.0,10

max.0,10

max. 10

max. 10

max. 10

max. 10

max. 10

max.0,10

max. 10

max.0,10

max.0,10

max.0,10

max.0,10

max.0,10

max.0,'t0

max.0,10

max.3,00

max. 3,00

max. 3,00

max. 1,00

max. 3,00

max.

max.

max.

max.

max. 1

max. 1

max. 1

max.

max.

max.

max.

max.3,00 VS/l 27

max.3,00

max.0,30

max. 1,00

max.0,30

max. 3,00

max. 3,00

e

Chloridazon-M

Chlorthalonil-Säure (R61 1

Chlorthalonil-Sulfonsäure

Chlorthalonil R471811

Dimethenamid-P-Sulfonsäu re (M27)

Dimethenamid-P-Säu re (M23)

Flufenacet-Sulfonsäu re (M2)

Flufenacet-Säure (M1)

2,6-Dichlorbenzamid

Amin

s-Metolachlor-Säure 51

s-Metolachlor-Sulfonsäu re (CGA

3547

Metolachlor - NOA 413173

Metolachlor - CGA 368208

tm sulfamid

Metribuzin-Desamino

Metazachlor-Sulfonsäure 4

Metazachlor-Säure H4

PA) < 0,03

<0,03

0,06

27

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH I Spargelfeldstraße 191 | A-1220 Wien
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lnstitut für Hydroanalytik Linz

Wieningerstraße 8, 4020 Linz

Leitung: Dr. Bernd Reichl

Parameter

Relevante Metaboliten
2-Amino-4-methoxy-6-methyl- 1,3,5-

triazin

Atrazin-

Atrazin-

DACT (Atrazin-Desethyl-Desisopropyl, 6-
Chlor-1 5-triazin- tamtn

Dimethachlor-Säure

AGE,S

Ergebnis IPW PW Einheit

<0,03 max.0,10 pqll

<0,03 max. 0,10

<0,03 max. 0,10

<0,03 max.0,10 lrSll

max. '10

max. 10

max. 10

max. 10

max.0,10 pgll 27

max. 10

max. 10

max. 10

max^ 10

max. 10

max. 31

Dimethachlor-Sulfonsäure 354742) <0,03

Dimethachlor - CGA 373464 <0,03

Dimethachlor - CGA 369873
etazachlor - M479H1

<0,03

Pro n-2-
aztn-

aztn

azn

6-Trichlor-2- inol 03

Summe Pestizidwirkstoffe und relevante Metaboliten
Pestizid-Summe 03

M Parameter
koloniebildende Einheiten bei 22" C

K

28

28

28

27

27

27

max. 100

max.0 KB 100m1

6

6

7

7

8

KBE/ml

max.20 KBE/ml

max.0 KB 100m1

max. 0 KB 00ml

max.0 KBE/100m1 32

max.0 KBE/100m1 33

N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
x ... Verfahren nicht akkreditiert
K ... Kommentar

28

28

5

T

T

28

28

28

28

3

3

T

27

7
Bebrütu

koloniebildende Einheiten bei 37"C

Bebrütu

Escherichia coli

Coliforme Bakterien

lntestinale Enterokokken

Pseudomonas ae tnosa

Clostridium

Allfd llig verwendete Abkü rzu ngen:

IPW ......... lndikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar
PW ......... Parameterwert ("Grenzwert")
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsqrenze=[Wert])

0

0

0

0

0

Kommentare (Venuendete Untercuchungsverfahren):

1.) lnspektion einer Wasseruersorgungsanlage: Festlegung des Untersuchungsumfanges
Ext.Norm: EN ISO 19458;2006; ISO 5667-5:2006

2.') Bestimmung der Temperatur im Wasser
Ext.Norm: ÖNORM M 6615:1994-03, Dok.Code: 7508

3.) Bestimmung des pH-Wertes

Ext.Norm: EN ISO 10523;2012-02, Dok.Code; 7512

4.\ BestimmungderelektrischenLeitfähigkeit(Bezugstemperatur:20"C)
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, Dok.Code: 751 1

5.) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der äußeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
Ext.Norm: öNORM M 662O:201 2- 1 2, Dok.Code: 8689

6.) QuantitativeBestimmungderkultivierbarenMikroorganismen
Ext.Norm: EN ISO 6222:1999-05, Dok.Code: 10643

7.) Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Membranfilträtionsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 9308-1:2017-01, Dok.Code: 10649

8.) Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000-04, Dok.Code: 10639

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH I Spargelfeldstraße 1 91 | A-1 220 Wien
www.ages.at I Registergericht: Handelsgericht Wien I Firmenbuch:FN 2230562
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lnstitut für Hydroanalytik Linz

Wieningerstraße 8, 4020 Linz

Leitung: Dr. Bernd Reichl
AGE,S

s.)

10.)

11,)

12.\

13.)

14.\

1s.)

16.)

17.1

18.)

19.)

20.)

21:)

22.)

23.)

24.)

2s.)

26.)

27.J

28.)

29.)

30.)

31.)

32.)

33-)

Untersuchung und Bestimmung der Färbung (SAK436 nm)

Ext.Norm: EN ISO 7 887 :2O'l 1 -'12, Dok.Code: 75 1 4

Bestimmung der Trübung
Ext.Norm: EN ISO 7027-1:201 6-06, Dok.Code: 7515

Bestimmung von cyanid mittels photometrischen Küvettentest

Ext.Norm: ÖNORM M 6287:1989-07, Dok.Code: 9605

Bestimmung von gelöstem Bromat - Verfahren mittels lonenchromatographie
Ext.Norm: EN ISO 1 5061:2001-07, Dok.Code: 7528

Bestimmung von ausgewählten Elementen (Eisen, Mangan, Calcium, lVagnesium, Natrium, Kalium, Aluminum) durch ICP-OES

Ext.Norm: EN lso 1 1885:2009-05, Dok.code: 7498

Bestimmung der Leitfähigkeit, des pH-Wertes, des Calciums und Magnesiumgehaltes, der Säurekapazität pH 4,3 (Carbonathärte) und der Gesamthärte im Wasser mittels
Metrohm Titroprozessor
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, EN l5o 10523:2012-02, DIN 38406-3:2002-03, DIN 38409-7:2005-12, DIN 38409-6:1986-01, Dok.Code: 19004

Eestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffes (NPOC-Methode)

Ext.Norm: öNORM EN 1484:2019-04, Dok.Code: 7500

Bestimmung von gelösten Anionen Chlorid, Fluorid, Nitrat und sulfat mittels Flüssigkeits{onenchromatographie
Ext.Norm: EN ISO 10304-1:2009-03, Dok.Code: 7518

Bestimmung von Nitritstickstoff mit der Fließanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN ISO 13395:1996-07, Dok.Code: 7552

Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels Fließanalytik (CFA) und spektrometris€her Detektion
Ext.Norm: EN ISO 1 1732:2005-02, Dok.Code: 7551

Bestimmung von gelösten Anionen Chlorid. Fluorid, Nitrat und sulfat
Ext.Norm: EN ISO 10304-1:2009-03, Dok.Code: 7518

Bestimmung von ausgewählten Elementen (A9, Al, As, B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Si, V, Zn, Cd, Mo, Pb, Sb, Se, sr, P, LJ, Be, Li, Tl) durch ICP-MS

E)d.Norm: EN ISO'17294-2i2025-o1, Dok.Code: 901 1

Bestimmung von ausgewählten Elementen (Hg, Sn) durch lcP-Ms
Ext.Norm: EN ISO 17294-2:2025-01, Dok.Code: 901 1

Bestimmung von Acrylamid und Epichlorhydrin - durchführendes Labor: Agrolab Austria GmbH
Ext.Norm: DIN 38413-6.2007-O2, DIN EN 14207:2003-09

Bestimmung ausgewählter Fluorchlorkohlenwasserstoffe mittels GclMs
Ext.Norm: DIN 38407-43:2014-1O, Dok.Code: 7505

Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten Ooluol und Xylol) mittels Gaschromatographie

Ext.Norm: Df N 38407 -43:2O'l 4-1 0, Dok.Code: 7505

Leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe mittels HS-Gc-Ms
Ext.Norm: DIN 3UO7-43:2014-10, Dok.Code: 7505

Bestimmung von 6 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
Ext.Norm: DIN 38407-39:201 1-09, Dok.Code: 7503

Bestimmung von sauren Pflanzenschutzmittelrückständen und -metaboliten mittels HPLC-MS/MS
Ext.Norm: DIN 38407-35:2010-10, Dok.Code: 10482

Bestimmung von Pflanzenschutzmittelrüclctänden und -metaboliten mittels Flüssigkeitschromatographie und massenspekrometrischer Detektion (HPLC-HRMS)

Ext.Norm: DIN 38407-36:2014-09, Dok.Code: 7530

Bestimmung ausgewählter Organochlorpestizide - Gaschromatographisches Verfahren nach Flüssig-Flüssig-Extraktion

Ext.Norm: EN ISO il68:1996-12, Dok.Code:7504

Bestimmung von Glyphosat, AMPA und Glufosinat in Wasser mittels Lc-Ms/Ms
En.Norm: ISO 21458:2008-12, Dok.Code: 7549

Summe der einzelnen Pestizide, die analytisch bestimmt wurden (>BG)

Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren
En.Norm: EN ISO 16266:2008-02, Dok.Code: 10640

Nachweis und Zählung von clostridium perfringens - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ISO 14189:2013-11, Dok.Code: 10641

Zeich nungsberechtigt:

Dl Mag. Elisabeth Hofmeister e.h ---'- Ende des Prüfberichts -----
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Leitung: Dr. Bernd Reichl
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Auftrag: 251 16360 Dok. Nr.: D-20855242

AGE.S

GUTACHTEN

DasWasser ENTSPRI C HT im Rahmen des durchgefühften Untersuchungsumfangesden geltenden

lebensmittelrechtlichen Vorschriften und istzurVerwendung alsTrinkwasser G E E I G N ET.

Anmerkuno:
lm Rahmen der Untersuchung auf Pestizidrückstände wurden bei der Entnahmestelle "Volksschule Kirchham 34, EG,

Garderobe Herren, Duschen, Waschbecken links" (Probenummer: 25116360-002) folgende "nicht relevante

Metaboliten", im Sinne des Erlasses "Aktionswerte bezüglich nicht relevanter Metaboliten von Pflanzenschutzmittel-

Wirkstoffen in Wasser für den menschlichen Gebrauch" vom 26.11.2010 (BMG-75210/0010-ll/8/13/2010), festgestellt:

- Chlorthalonil-Sulfonsäure: 0,04 1tgll
- Chlorthalonil R47181 1: 0,21 ttgll
- s- M etolach I or-Sulf onsä u re (CGA 3547 43): 0,06 p g/l

lm Anhang dieses Erlasses (bzw. Ergänzungen zu diesem Erlass) und im Anhang 9 des Österreichischen

Lebensmittelbuches, lV. Auflage, Codexkapitel B 1, Trinkwasser (inkl. den Anderungen und Ergänzungen) wird für die

genannten Parameter jeweils ein Aktionswert von 3,0 pg/l genannt.

Bei Auftreten von nicht relevanten Metaboliten, auch wenn diese - wie im vorliegenden Fall - in Konzentrationen

unterhalb des Aktionswertes vorliegen. sollte der Verlauf in geeigneter Weise beobachtet werden, um allenfalls

rechtzeitig Maßnahmen setzen zu können.

Gutachterin:

Dl Mag. Elisabeth Hofmeister

ffi

Signaturwert

XfrdFlvEyGzBrTyBuOb4NsSg42rpIelKYzFTHDK sgf5cAo 8+oWRDj iBFTTXj scB4+OhIPj H9
px+c0 ?rxhcni3HMcQdzO,J5CogncI2 PceRrnN,JdWv5Lrxxkuo jAXSOZZSr,JZHgtBgLYj Yxw17v3
q42DDJETrnb2y(V4kQIxOVZzEvaFUsZS0ZyTNK/65+kVTnMTGmCHcu.fg+e / O+4Eo+! /FbrToRRmX
h6 Ff 1H1F/xb8 InoTJFFoQlhoChpVONsMcKrWxzvue2,JCFa3 cCyhoca2R9oxu j IDZGgpxAVYgv
khrs4 lqSRYIKyzuTpal 9eSUhdTvEddLl 3bEwk2Bf wtlPemw+LwQ==

AGES

Untezeichner
serialNumber=586a7814'7653 CN=AgenLur für Gesundhei-t
und Ernährungssicherheit GrnbH C=AT

Datum/Zeit-UTC
2025-10-08TO8:37:l3Z

Ausstel ler-Zertif i kat

CN=a- sign- corporate- 07 / OU=a- sign- corporate- 07, O=A-
Trust Ges. f. Sicherhej-tssysteme im elektr.
Datenverkehr GnrbH, C=AT

Serien-Nr
419848915

Methode urn: pdfsigfilter: bka . gv. at : binaer: v1 . 1 0

Parameter
etsi-bka-moa-1.0

Prüfinformation
Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informatsionen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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